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Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat :22l|0l2024 l7:00:00
Malzeme Açlklımxsl Miklar Ri.im Birimtıyaı

'l'.ı1,1um
Marka UBB kodu {Gun)

l M,\sKt. NAZAL BAĞLAMA sETLi,
NoNiNVAZiV VENTiLASYoN iÇiN
SiLiKoN ESASLü, PEDiATRiK, xxl-. AlRVo
CİHAZ UYUMLU

50 Adet

Mersin Üniveİsilesi Hastanesince aşağlda cins,mikta. ve özellikleri be|irtilen malzemelerin satln allnmaslna ihtiyaç duyulmuştu.. Profolma faturanln

aşağldaki şartlara göre düzenlenerek satlnalma Bürosuna göndeİilmesini rica ederim.

1-TekIitlerin yazlll olmasl,

2-ihale dökümanlnln tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerjn teslim süreleri, barkod numaEsl, markalan ve ambalaj şekillerinin yazl|masl,

iı-TL (Türk Lirasl) olarak fiyat verilip.birim fyatlannln rakamla ve yazlyla yazllmasl,

+üzerinde kazlntl,silinti,düzehme bulunmamasl,

6-Ad,soyad veya ticaret unvanl yazllmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmlş olmas|,

7-Teklif Verilmeyecekse FAKS mesajlnln bir aqklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yelkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bil9a9i ve izni d§ında kafgo ile yapllan malzeme,tatura,irsaliye tesiiinai]e,
kesinlikle kabuI edilmeyecektir.
} Tekli' verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine m0leakip teslim süre|erinin teklil mehubunda bildirilmesi zorunlıJdur]esllm s.res Veopsyo.sL...s
bildirilmeyen leklif ler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Önemli ,lGTeklif edilen kalem T.c. jlaç ve Tlbbicihaz UlusalBilgi Bankaslna [riTUBB) kayül ve bu kay( teklif tarihi itibariyle geçerli olma]ld r. A lma

qkllan her kalem/kalemler için ayrl ayn TiTUBB da sağİk Bakanllğ| taraflndan onayh olduğunu gosterir, Ulusal Bilgi Bankasl lnternel slles,nden allnmlş, ilaç

ve Tlbbi cihaz Tanlmlama Formunu teklif zarfl içinde sunacaklardIr.TlTtJBB na kayttll ve sağİk Bakanllğt ta.afından onayll o|mayan kalem/kalemlere ait

teklif ler değef lendirmeye aIl nmayacaktlr.

Önemli 1 eklif edilen her kalem için, ayn ayn teklif tarihi itjbaliyle leklil veİmeye yetkili ithalatçl, tedarikçi veya bayi olduklarlnl gösterir, Ulusal Bilgi-T

HASTANE MİJDÜR YRD.

Bankasl internet sitesinden allnmlş, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarft içinde sunacaklardlr.

^nemli 
l2- Fiyat teklif cetyeline teslimat süreleıi mutlaka yaz|lmalldlr.

TESLiirAT sÜREsi,UBB KoDu,MARKA BELiRTiLMEYEN TEKLaFLER DEĞERLENDiRME Dlşl
oLAcAKTlR,TEKLiFLER slRA NuMARAslNA GoRE vERiLi,rELioiR.
İrtibat llr: 0324 241 OO OO - 22570.225g3-2259a
Maiı adresıl hastanesatinaıma@meİsin.edu.tİ
Fiyat opsiyonu en a2 45 gün olacaktlr,

NOT ı İlanlarımrz www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadir.
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MASKE, NAZAl- BAĞLAMA S|,TLİ, NoNiNVAZiV VENTiL^SYON iÇiN SiLiKoN ESASLI.
PEDiATRiK, XXLARGE (15 KG VE ÜzERi)

AIRVO CiHAZ UYUMLU TEKNİK ŞARTNAMESİ
Hastanemizin envanterinde bulunan Fisher & Paykel marka Airvo2 cihazının orijinal ürünü olmalıdır.

kanülleı solunum desteğinc ihıiyaç duyan, spontan solunumu olan hastalara üsıtılmış ve

nemlendirilmiŞ nazal yiiksek akış tedavisi sunmak üzerc veya vcntilatöI cihazı ile kullanı]mak iizere

özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

Nazal kanül l5 kg ve üzerindeki çocuIarda kullanılabilmelidir.

Nazal kanül l0- 50L/Dk. Atış arahğında çalışabilmelidir.

Nazal Yüksck Akış cihazında, Nazal Yüksek akış sistemindc ve ventilatörün nazal yüksek akış

(oksijen terapi) modunda kullanılabilmelidir.

Teklif edilecek Nazal Yüksek akış kanülünün, \,entilatörde ve blenderli sistemde kullanılabihıesi için

ayrı ayrı kitlcri bulunııralıdır, istenildiğinde satın ahnarak uygı.ılama yapılabilmelidir.

Hastalara oksıjen desteği sağlandığı için kanüller tek kullanımlık olmalı ve kesinlikle sterilizasyon

işlemine açık olmamalıdır. Bu sayede enfeksiyonlu maddelerin bulaşmasının, tedavinin kesilmesinin

ve hastada oluşabilecek ciddi hasarların önünc geçilebilmelidir.

Kanül ağırlıkları çok hafif olmalıdır bu sayede bebektc basınca bağlı ağıya ncden olmaıııalıdır.

Kanüllerin kink olup hkanma oluşturmaması için spiral telli yapıya sahip olmalıdır, Spiral telin yapısı

ABS formunda paslanmaz çelik yapıda olacak ve firma kataloğunda gösterilebilecektir.

Kanülün spiral telli yapıya sahip olması iki taraftanda kesintisiz akış sağlamak ve tedavinin

aksamaması için öneme haizdir.

Kanül hastaya bağlantı için hidrocolloid band sistemi içermeli sabitleme sadece yanak kısımlannda

olmalı kanülün alt kısml cırtcırt sisteııli olmalıdır, bu sayede septumda oluşabilccck sıküntülaI ortadan

kaldınlabilmclidir.

Kanülün düşük ve yüksek akış aralıklarında kullanıma uygun olması gelekmektedir.

Kanül seçici geçirgen malzemeye sahip olmalı bu sayede içerisinde su birikmesini önleyebilmelidir.

Kanüliin uc kısımları 360'döner olmalıdır. Bu sayede kanülün dolanması önlenebilmelidir.

Kanül lateks, PVC, DEHP malzeıneler içermemelidir. Orlinal katalogda bu husus yer almalıdır.

Teklif edilecek kanül tek bir paket içerisinde ve paketinin üzerinde standart olarak marka, model, ubb,

lot, CE ve menşeinin yazmasının haricinde ayrıca karekod barkodu bulunmalıdır, Barkodlu çalışan

servisler kodu sisteminde tanımlayıp kullanılan hastaya kr.ıllanIldığında stoğundan düşcbilmelidir.

Alınacak kanül klinikteki HFNC cihazıyla ve dewesiylc uyıımlu olmalı bu belgclendirilebilmelidir.

Ürün paketinin üzerinde üretim ve son kullanma iarihleri oıijinal etiketle yer almalıdır.

Kanülün ÜTS kaydı ve SGK Sut ödemeleri meYcut olmalıdlr.

Numunclcr ilgili bölüm talafından denetlenecektir. Nuınune getirmeyen finnaların teklifleri

değerlendiri lmeyecektir.

Ç.o.*k *t\ S,"'.İ,
.Ş..r._t ,. Hor,s\re

f,.d\,,._ t-O cıl

3

4

5

6

7

8

9

l0

l1

l2

l3

l4

t5

l6

|7

l8

t9

20

0ıııınşıted

9lyomedltal lutu

Ch


